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1检测信息

受潍坊博锐环境保护有限公司的委托,潍坊优特检测服务有限公司于⒛19年 ⒆ 月

12日 依据
“
水质检测方案

”,对该项目进行了环境检测,并编写检测报告。项目位于山

东省潍坊市寒亭区北海工业园海浞路以西、海林西路以东。

 ̄  2地 下水检测

J   2.1检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见表 1。

表 1检测一览表

序 号 检测点位 检测项目 检测频次 样品状态

l 污水车间后地下监测井

氯化物、硝酸盐氮、亚硝

酸盐氮、粪大肠菌群

l次 /天 ,检测 1

天

无色透明液体

2 西南地下监测井 无色透明液体

3 西北地下监测井 无色透明液体

4 西北中地下监测井 无色透明液体

5 东北地下监测井 无色透明液体

6 东南地下监测井 淡黄透明液体

7 厂中地下监测井 无色透明液体

2.2地下水检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项 目、检测方法及检出限详见表 2。

表 2检测项 目、方法及检出限

单位 m田L(粪大肠菌群除外

丿热
w
;
丶

廴
咿
丶

检测项目 检测方法 检出限

氯化物
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (2.1硝酸银容量法 )

(GB/T5750.5-2006) 1.0

硝酸盐氮
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标

(5.2紫

外 分 光 光 度 法 )(GB/T575o.5ˉ 20∝ )

0.2

亚硝酸盐氮
生活饮用水标准检验方法

(10.1重氮偶合分光光度法 )

无机非金属指标
(GB/T575o.5-2006) 0.0002

粪大肠菌群
生活饮用水标准检验方法微生物指标 2.1多管发酵法

(GB/T575o.129006) 20MPN/L
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2.3仪器信息

本次检测所用主要仪器信息详见表 3。

仪器名称

紫外可见分光光度计

生化培养箱

本次检测的结果详见表 4。

表 3仪器信息一览表

仪器编号

UNT-YQ-258

UNT-YQ△ 58

单位 (粪大肠菌群除外

笸
μ

丬̄

 
瑚
出

2.4检测结果

表 4检测结果

检测时间

立测项目及点位
⒛ 19年 ⒆ 月 12日

污水车间后地下监测井

氯化物 2.12Xrc4

硝酸盐氮 1.0

亚硝酸盐氮 0.0530

粪大肠菌群 (NIPN/L) blD

西南地下监测井

氯化物 5.47 X704

硝酸盐氮

亚硝酸盐氮 0.0095

粪大肠菌群 (NIPN/L) ND

西北地下监测井

氯化物 2.g9y.rc4

硝酸盐氮 19.2

亚硝酸盐氮 0,0650

粪大肠菌群 (NlPN凡 ) ND

第 2页 共 4页



潍坊优特检测服务有限公司 LrNT18o92o-7

检测时间

釜测项 目及点位
⒛ 19年 胧 月 12日

西北中地下监测井

氯化物 5.26Xrc4

硝酸盐氮 1.3

亚硝酸盐氮 0,0074

粪大肠菌群 (NlPN/L) ND

东北地下监测井

氯化物 6.70 X 104

硝酸盐氮 1.6

亚硝酸盐氮 0,0492

粪大肠菌群 (NIPN/L) blD

东南地下监测井

氯化物 1.66 X 104

硝酸盐氮 3.0

亚硝酸盐氮 0.0162

粪大肠菌群 (NIPN儿 ) blD

厂中地下监测井

氯化物 5.51X 104

硝酸盐氮 1.4

亚硝酸盐氮 0.0624

粪大肠菌群 (NIPN/L) blD

备注:ND表示未检出。
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3检测质量保证和质量控制

3.1检测人员均经考核合格后发放上岗证书。

3.2检测所用仪器设各均经计量部门检定 (或校准)合格后使用,且均在有效周期内。

3.3现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位,保证采样的规范性、科学

性和代表性。

3,4检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准 (或推荐)检测方法。检测过程

中严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范,实施全过程质量控制。

3.5检测数据严格执行三级审核制度,检测报告经授权签字人签字授权后发放。

报告编制 :

报告审核

报告批准 :

签发日期: ⒛19年 Ⅱ 月 18日

***报
告 结 束

***

h
珈

℃
J
辅

丶
夕
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注意事项
1。报告无我单位“检测专用章”、无骑缝章或无编制、审核、批准

人签字无效。

2。报告复印件未重新加盖我单位“检测报告专用章”或有任何涂改

:    无效。

守      3。对于送样委托检测仅对来样检测数据负责。

4。对本报告若有异议,请于收到检测报告之日起十五日内,向我

单位提出,逾期不予受理。

5。对于送样委托检测收到本报告一个月内,可凭我单位检测委托

单领取样品,否则,按我单位规定予以处理。

NOTICE
1.The report is invaⅡ d lvithout“The speciaI stamp for IⅡ spection]Report’ △

seaI on the perforation aⅡ d the sigⅡ atu

approve⒈

2.The copy report is invaⅡ d △vitho

Report’ ’
aⅡd it is iⅡ valid if it is aItered。

3.The test for commisson沁 oⅡl,/

sampIes。

4.If you have any question on the reports,Please demur to our unit\呷 hich

decided the iⅡ spection within15days after receiving the test report。

5.YOu can come to our unitto take the sampIe back w`thiⅡ 30days since you

get the report。 Or our unit wiⅡ  have the right to deaI with the sampIe according

to the regulation of our uⅡ it。

地址:潍坊经济开发区玄武东街 399号 高速仁和盛庭仁和大厦 311

检验地址:山东省潍坊市寒亭区民主街⒛⒆ 号寒亭高新技术产业园 6座 3楼

业 务 电 话 :0536-89811508981160 由阝编 :冗 1031 E-mail:N斌 ∞ 015@163.com


